TeleMedwore

telemedicine & health care

RIS

PC Acer TravelMate Spin B311RN-31

Operazione di collaudo Conforme NON Conforme
Accensione del dispositivo / sistema X

Awvio software HealthPoint X

Connessione alla piattaforma TMed X

Collegamento al dispositivo medico X

Acquisizione del dato / reperto X

Visualizzazione del dato sulla piattaforma| X

(prova connessione rete)

Software FacileCare® HealthPoint

Operazione di collaudo Conforme NON Conforme
Accensione del dispositivo / sistema X

Awvio software HealthPoint X

Connessione alla piattaforma TMed X

Login operatore X

Visualizzazione del dato sulla piattaforma| X

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Operazione di collaudo Conforme NON Conforme
Accensione del dispositivo / sistema X

Awvio software Tmed X

Connessione alla piattaforma TMed: X
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TeleMedware S.r.l. a socio unico

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 387 - 60019 Senigallia (AN)
Sede operativa: Viale Xi! Setteimbra 8C - 61032 “aro [PU)
Sede operativa: via I” Maggio '50/3 - 601C0 Arncora (AN]
Sede operativa: Via Prooerzio 4 - 85127 Descara [PE)
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Elettrocardiografo BT TouchECG HD+ - Cardioline

Operazione di collaudo Conforme NON Conforme
Accensione del dispositivo / sistema X
Avvio software HealthPoint X
Connessione alla piattaforma TMed X
Collegamento al dispositivo medico X

Acquisizione del dato / reperto (attraversq X
simulatore cardiaco)

Visualizzazione del dato sulla piattaformal X

Monitor multiparametrico PC-300 - GIMA

Operazione di collaudo Conforme| NON Conforme (|
(num)*
Accensione del dispositivo / sistema X
Awvio software HealthPoint X
Connessione alla piattaforma TMed X
Collegamento al dispositivo medico X
Acquisizione del dato / reperto (4) X
Visualizzazione del dato sulla piattaforma| X

* Inserire il numero dei parametri in conformita e/o NON conformi

Videodermatoscopio MEDL4DW - Dino-Lite

Operazione di collaudo Conforme NON Conforme

Pag.2

TeleMedware S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Raffaello Sarzio 387 - 6C019 Serigallia (AN}

Sede operativa: Viale Xil Settembie 80 - 61032 Faro (PU)

Sede operativa: \ia i* Maggio 150/8 - 60100 Arcora (AN}

Sede operativa: VVia Droperzio, & - 65127 Pescara (PE)
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Accensione del dispositivo / sistema X
Avvio software HealthPoint X
Connessione alla piattaforma TMed X
Collegamento al dispositivo medico X
Acquisizione del dato / reperto X
Visualizzazione del dato sulla piattaformal X

Tavoletta grafica Xzymo NT5010

Operazione di collaudo Conforme NON Conforme
Accensione del dispositivo / sistema X
Avvio software HealthPoint X
Connessione alla piattaforma TMed X
Collegamento al dispositivo X
Acquisizione della firma su consenso info| X
Visualizzazione del dato sulla piattaforma| X

Lettore di banda magnetica

TeleMedware S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Raffaello Sanzio 387 - 60013 Senigallia (AN)
Sede operativa: Viale X|I Settembra 30 - 81032 =ano (PU)

Sede operativa: Via | Maggio 150/8 - 50160 Arcora iAN)

Sede operativa: \yia 2roperzio 4 - 35127 descara (OF)
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Operazione di collaudo Conforme NON Conforme
Accensione del dispositivo / sistema X
Awvio software HealthPoint X
Connessione alla piattaforma TMed X
Inserimento Codice Fiscale da Lettore baf X
magnetica
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ESITO FINALE DEL COLLAUDO
Alla luce delle verifiche effettuate, tutti i dispositivi, il software client FacileCare®
HealthPoint e la piattaforma TMed risultano conformi, correttamente funzionanti

e pienamente operativi rispetto alle finalita previste dalla fornitura.

it collaudo si intende pertanto POSITIVAMENTE SUPERATO.

; [ N
Firma Fornitore: JMA” @\/&:—VLQ(A\ Data: |9/0/2026  Orario M— 20

Fabio Cristofanelli

Firma Committente (AST AP): Data: {902 /2026 orario 14 ' 20

Federico Tirabassi
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TeleMedware S.r1.l. a socio unico

Sede |egale: \/1a 2arfaello Sarzio 387 - 60019 Sepigallia (AN]

Sede operativa: viale Xii Settembre 8C - 61032 Zaro {PU!

Sede operativa: Via Maggio 50/3-60°C0 Arcora IAN)

Sede operativa: Vvia Droperzio & - 85127 Pescara {PT)
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